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Active Biosilicate TechnologyTM
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bioattivo
Bioaktiver Mineralwurzelkanal  
Sealer

FR
COMPOSITION
Poudre à base de silicate tricalcique, oxyde de zirconium et povidone. 
Solution aqueuse de chlorure de calcium et polycarboxylate.

PROPRIETES
BioRootTM RCS est un ciment de scellement canalaire minéral bioactif issue de  
l’« Active Biosilicate Technology », technologie de Septodont innovante et 
brevetée de micro-agrégation minérale. BioRootTM RCS présente les propriétés 
suivantes :
• Formulé avec des minéraux de haute pureté et sans monomères.
• Formation d’hydroxyapatite à l’interface ciment/dent et minéralisation de la 

structure dentinaire. 
• Antimicrobien. 
• Etanche.
• Radio-opaque.
• Facilement manipulable.
• Désobturable.
BioRootTM RCS peut être considéré comme compatible avec l’IRM et ne présente pas 
d’interaction potentielle avec les champs magnétiques.
BioRootTM RCS peut être utilisé pendant la grossesse.

PERFORMANCES
• BioRootTM RCS est hautement biocompatible et réduit le risque de réactions 

tissulaires indésirables.
• BioRootTM RCS favorise le processus de physiologie osseuse et la minéralisation 

de la structure dentinaire. De plus, BioRootTM RCS crée un environnement 
favorable à la guérison péri-apicale.

• BioRootTM RCS prévient la croissance bactérienne conduisant à des échecs 
cliniques.

• La cristallisation de BioRootTM RCS à l’intérieur des tubules dentinaires crée un 
scellement étanche.

• BioRootTM RCS peut être facilement éliminé du canal en cas de retraitement.

INDICATIONS
Obturation permanente des canaux radiculaires en conjonction avec des pointes 
de gutta-percha en cas de pulpes vitales ou nécrotiques, ou dans le cadre d’un 
retraitement. 
BioRootTM RCS est utilisable avec la technique du cône unique et la condensation 
latérale.  

CONTRE-INDICATIONS 
Allergie à l’un des composants. 

EFFETS INDESIRABLES
Pas d’effet indésirable connu.

INSTRUCTIONS DE MELANGE
Le mélange se fait de façon extemporané.
1/ Prélever la poudre à l’aide de la cuillère fournie dans le coffret. Araser la poudre 

à l’aide d’une spatule puis la déposer sur une bloc de mélange. 
2 / Détacher une monodose de solution de mélange. Ouvrir la monodose en tournant 

l’opercule. Verser 5 gouttes de solution de mélange sur le bloc de mélange
3/ Préparer le matériau en incorporant progressivement la poudre au liquide. 

Mélanger jusqu’à l’obtention d’une pâte à consistance crémeuse (environ 
60 secondes). Dès qu’une consistance lisse et crémeuse est obtenue, ne pas 
incorporer plus de poudre dans le liquide.

4/ Rincer et nettoyer immédiatement les instruments afin de retirer tout résidu de 
matériau. 

5/ BioRootTM RCS possède un temps de travail minimum de 10 minutes et un temps 
de prise maximum de 4 heures.

MISE EN PLACE DANS LE CANAL RADICULAIRE
1/ Réaliser la mise en forme et la désinfection canalaire selon les procédures 

endodontiques standard.
2/ Sélectionner un cône de gutta-percha calibré et vérifier son ajustement à la 

longueur de travail. 
3/ Sécher le canal à l’aide de pointes papier. 
4/ Préparer BioRootTM RCS selon les instructions de mélange décrites ci-dessus.
5/ Enduire d’une couche de BioRootTM RCS les parois canalaires en utilisant soit 

une pointe papier soit le cône de gutta-percha. 
6/ Terminer l’obturation en insérant le maître-cône de gutta-percha, préalablement 

enduit de BioRootTM RCS (technique du cône unique) ou plusieurs cônes de 
gutta-percha préalablement enduits (technique de condensation latérale).

7/ Evaluer la qualité de l’obturation canalaire à l’aide d’un cliché radiographique. 
8/ Utiliser un instrument chauffé pour sectionner l’excédent de gutta-percha.
9/ Réaliser la restauration provisoire à l’aide d’un matériau d’obturation provisoire.
10/ Si la mise en place d’un tenon est nécessaire, celle-ci doit être réalisée après 

durcissement complet de BioRootTM RCS, à savoir entre 1 semaine et 1 mois. 
Une radio sera réalisée afin de s’assurer qu’il reste bien 3 à 5 mm d’obturation apicale.

DESOBTURATION DE BioRoot TM RCS 
Puisque BioRootTM RCS est utilisé avec des cônes de gutta-percha, il peut être retiré 
du canal en utilisant les techniques conventionnelles de désobturation.

MISE EN GARDE ET PRECAUTIONS D’EMPLOI
- S’assurer que la digue est parfaitement mise en place afin d’isoler complètement 

le champ opératoire.
- En cas de foramen apical large, une apexification de la racine doit précéder 

l’obturation canalaire.

CONSERVATION
Stocker à l’abri de l’humidité.
Les monodoses de solution doivent être utilisées immédiatement après ouverture. 
Tout matériau restant doit être jeté. 
Utiliser la poudre dans les 6 mois après la première ouverture.

PRESENTATIONS
- 1 flacon de 15 g de poudre
- 35 monodoses de liquide
- 1 cuillère

Réservé à l’usage professionnel en médecine bucco-dentaire
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EN
COMPOSITION
Powder based on tricalcium silicate, zirconium oxide and Povidone. 
Aqueous solution of calcium chloride and polycarboxylate.

PROPERTIES
BioRoot TM RCS is a bioactive mineral root canal sealer based on Septodont patented 
and innovative mineral micro-aggregate chemistry “Active Biosilicate Technology” 
that offers :
• High mineral purity and monomer free formulation 
• Hydroxyapatite formation at the tooth-sealer interface and mineralization of the 

dentinal structure 
• Antimicrobial properties 
• Resistance to microleakage 
• Radiopacity 
• Easy handling 
• Retreatable 
BioRoot TM RCS can be considered completely MR-safe with no potential for interaction 
with the MR field.
BioRoot TM RCS is suitable for use during pregnancy.

PERFORMANCES 
• BioRoot TM RCS is highly biocompatible and reduces the risk of adverse tissue 

reaction 
• BioRoot TM RCS stimulates bone physiological process and mineralization of the 

dentinal structure. BioRoot TM RCS therefore creates a favorable environment for 
periapical healing 

• BioRoot TM RCS prevents bacterial growth leading to clinical failures 
• BioRoot TM RCS crystallization creates a tight seal within the dentin tubules 
• BioRoot TM RCS can be easily removed from the root canal if a retreatment is 

required 

INDICATIONS
Permanent root canal filling in combination with gutta-percha points in vital or necrotic 
pulp cases or after a retreatment procedure.
BioRoot TM RCS is suitable for use in single cone technique or cold lateral condensation.

CONTRAINDICATION & PRECAUTION
Allergy to one of the components. 

ADVERSE EFFECTS
No adverse effects known. 

MIXING INSTRUCTIONS
The mix must be made extemporaneously.
1/ Collect the powder with the spoon supplied in the box. Put a level spoonful of the 

powder on the mixing pad. 
2/ Detach a mixing solution single dose container. Twist cap to open. Pour 5 drops 

from the single dose container on the mixing pad.
3/ Prepare the root canal sealer by progressively adding powder to the liquid. Mix 

until obtaining a smooth paste (about 60 seconds). As soon as a smooth, creamy 
consistency is obtained, do not incorporate any remaining powder into the liquid.

4/ Immediately rinse and clean the instruments to remove any residual material. 
5/ BioRoot TM RCS has a minimum working time of 10 minutes and a maximum setting 

time of 4 hours.

PLACEMENT INTO THE ROOT CANAL
1/ Perform the root canal cleaning and shaping procedure using standard endodontic 

procedures.
2/ Select standardized gutta-percha master cone and check that it fits snugly at the 

working length.
3/ Dry the canal with paper points.
4/ Prepare BioRoot TM RCS according to the above mentioned mixing instructions.
5/ Apply a coating of BioRoot TM RCS onto the canal walls using either a paper point 

or the gutta-percha point. 
6/ Complete the obturation by inserting the gutta-percha master cone previously 

coated with BioRoot TM RCS (single cone technique) or several coated gutta-percha 
points (lateral condensation technique).

7/ Assess the quality of the root canal filling with a radiograph.
8/ Use a hot instrument to sever the protruding gutta-percha.
9/ Perform the temporary restoration using any temporary filling material.
10/ If a post placement is required, it should be performed after complete hardening of 

BioRoot TM RCS, i.e. between 1 week and 1 month. 
 A radiograph should be taken to ascertain the persistence of 3 to 5 mm of the 

apical root filling.

BioRoot TM RCS REMOVAL
Since BioRoot TM RCS is used in combination with gutta-percha points, it can be 
removed using conventional removal techniques.

WARNINGS & PRECAUTIONS FOR USE
- Ensure that the rubber dam is properly placed so as to completely isolate the 

operating field.
- In case of a wide apical foramen, an apexification of the root should precede the 

root canal filling.

CONSERVATION
Store in a dry place.
Single-dose containers must be used immediately after opening. Any remaining 
material should be discarded.
Use the powder within 6 months after first opening.

PRESENTATION
- 1 bottle of 15 g powder
- 35 liquid single-dose containers
- 1 spoon

For professional dental use only

ES
COMPOSICIÓN
Polvo a base de silicato tricálcico, óxido de circonio y povidona. 
Solución acuosa de cloruro de calcio y policarboxilato.

PROPIEDADES
BioRoot TM RCS es un cemento para sellado de conductos radiculares mineral 
bioactivo, basado en la innovadora tecnología de biosilicato activo (“Active Biosilicate 
Technology”) patentada por Septodont, que contiene microagregados minerales. 
BioRoot TM RCS ofrece las siguientes propiedades:
• Formulación con minerales de alta pureza y libre de monómeros.
• Formación de hidroxiapatita en la interfase diente-sellador y mineralización de la 

estructura dentinaria.
• Antimicrobiano.
• Hermético.
• Radiopaco.
• Fácil manipulación.
• Puede retirarse.
BioRoot TM RCS puede considerarse completamente compatible con entornos de RM, y 
no presenta posibilidad de interacción con los campos magnéticos.
BioRoot TM RCS puede ser utilizado durante el embarazo.

CARACTERÍSTICAS
• BioRoot TM RCS es altamente biocompatible y reduce el riesgo de reacciones 

tisulares adversas.
• BioRoot TM RCS estimula el proceso fisiológico del hueso y la mineralización de 

la estructura dental. Además, BioRootTM RCS crea un entorno favorable para la 
curación periapical.

• BioRoot TM RCS previene el desarrollo bacteriano que conduce a fracasos clínicos.
• La cristalización de BioRootTM RCS crea un sello hermético dentro de los túbulos 

dentinarios.
• BioRoot TM RCS puede retirarse fácilmente del conducto radicular, si es necesario 

repetir el tratamiento.

INDICACIONES
Obturación permanente del conducto radicular en combinación con puntas de 
gutapercha, tanto para pulpa vital como necrótica, o después de un procedimiento de 
repetición del tratamiento.
BioRoot TM RCS es adecuado para su uso en la técnica de cono único o de condensación 
lateral en frío.

CONTRAINDICACIÓN Y PRECAUCIÓN
Alergia a alguno de los componentes.

EFECTOS ADVERSOS
No hay efectos adversos conocidos. 

INSTRUCCIONES PARA LA MEZCLA
La mezcla debe hacerse de forma extemporánea.
1/ Recoja el polvo con la cuchara incluida en el envase. Ponga una cucharada rasa 

de polvo en el recipiente de mezcla.
2/ Separe una dosis única de solución de mezcla. Gire la tapa para abrirlo. Vierta  

5 gotas de solución de mezcla en el recipiente de mezcla. 
3/ Prepare el sellador añadiendo progresivamente el polvo al líquido. Mezcle hasta 

obtener una pasta de consistencia cremosa (alrededor de 60 segundos). Tan 
pronto como se obtenga una consistencia lisa y cremosa, se deberá dejar de 
incorporar más polvo al líquido.

4/ Enjuague y limpie inmediatamente los instrumentos para eliminar cualquier residuo 
de material.

5/ BioRoot TM RCS ofrece un tiempo de trabajo mínimo de 10 minutos y un tiempo 
máximo de fraguado de 4 horas.

COLOCACIÓN EN EL CONDUCTO RADICULAR
1/ Realice la conformación y la desinfección del conducto radicular empleando 

procedimientos de endodoncia estándar.
2/ Seleccione un cono maestro de gutapercha calibrado y compruebe que se ajuste 

perfectamente a la longitud de trabajo.
3/ Seque el conducto con puntas de papel.
4/ Prepare BioRoot TM RCS de acuerdo con las instrucciones de mezcla indicadas 

anteriormente.
5/ Aplique una capa de BioRoot TM RCS en las paredes del conducto utilizando una 

punta de papel o el cono de gutapercha.
6/ Complete la obturación insertando el cono maestro de gutapercha previamente 

recubierto con BioRoot TM RCS (técnica de cono único) o varios puntos de 
gutapercha recubiertos (técnica de condensación lateral).

7/ Evalúe la calidad de la obturación del conducto con una radiografía.
8/ Utilice un instrumento caliente para cortar la gutapercha que sobresale.
9/ Realice la restauración provisional utilizando cualquier material de sellado 

temporal.
10/ Si se requiere la colocación de un perno, deberá realizarse después de que 

BioRoot™ RCS se haya endurecido por completo, es decir, entre 1 semana y  
1 mes.

Se deberá tomar una radiografía para determinar que la obturación apical es de 3 a 
5 mm.

RETIRADA DE BioRoot TM RCS
Como BioRootTM RCS se utiliza en combinación con puntas de gutapercha, se puede 
retirar mediante técnicas convencionales.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO
- Asegúrese de que la barrera de látex esté correctamente colocada, con el fin de 

aislar completamente la zona de operación.
- En caso de un foramen apical amplio, se deberá realizar una apexificación de la 

raíz antes de la obturación del conducto radicular.

CONSERVACIÓN
Almacenar en un lugar seco.
Las dosis únicas de solución deben ser utilizadas inmediatamente después de abrir. 
Cualquier material sobrante debe desecharse.
El polvo se puede utilizar durante 6 meses después de la primera apertura.

PRESENTACIÓN
- 1 frasco de 15 g de polvo
- 35 dosis únicas de líquido
- 1 cuchara

Producto reservado al uso profesional dental

DE
ZUSAMMENSETZUNG
Pulver: Tricalciumsilikat, Zirkoniumoxid und Povidon
Flüssigkeit: Calciumchlorid und Polycarboxylat 

PRODUKTBESCHREIBUNG
BioRoot TM RCS ist ein bioaktiver, mineralischer Sealer, der auf der patentierten und 
innovativen „Active Biosilicate Technology“ von Septodont basiert:
• hohe Reinheit der Mineralien und monomerfreie Formulierung
• Bildung von Hydroxylapatit am Dentin-/Sealer-Übergang und Mineralisierung der 

Dentinstruktur
• antimikrobiell
• Widerstandsfähigkeit gegenüber Mikroleakages
• röntgenopak
• einfache Handhabung 
• revidierbar
Kein Einfluss auf bildgebende Diagnostikverfahren, wie MR.
Für die Anwendung in der Schwangerschaft geeignet.

EIGENSCHAFTEN
BioRootTM RCS:
• Ist biokompatibel und reduziert die Risiken von unerwünschten Gewebereaktionen. 
• Stimuliert den physiologischen Prozess des Knochengewebes und die 

Mineralisierung der Dentinstruktur. BioRoot TM RCS begünstigt daher auch die 
periapikale Heilung.

• Verhindert das Wachstum von Bakterien, die zu klinischen Misserfolgen führen 
können.

• Die Kristallisierung sorgt für eine dichte Versiegelung innerhalb der Dentinkanälchen. 
• Kann problemlos aus dem Wurzelkanal entfernt werden, wenn eine erneute 

Behandlung erforderlich ist.

INDIKATIONEN
Permanente Wurzelkanalfüllung in Verbindung mit Guttaperchaspitzen nach einer 
Vitalextirpation, irreversibel geschädigten Pulpa, Entfernung einer Pulpanekrose oder 
wiederholten Wurzelkanalbehandlung.
BioRoot TM RCS ist für die Single-Cone-Technik oder der kalten lateralen Kondensation 
geeignet.

KONTRAINDIKATIONEN & VORSICHTSMASSNAHMEN
Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe.

NEBENWIRKUNGEN
Keine unerwünschten Nebenwirkungen bekannt.

GEBRAUCHSANLEITUNG
Hinweis: BioRoot TM RCS erst unmittelbar vor Gebrauch anmischen.
1/ Entnehmen Sie einen Löffel des Pulvers mit dem Dosierlöffel und geben ihn auf 

eine Glasanmischplatte. 
2/ Entnehmen Sie eine Einzeldosis Flüssigkeit und öffnen Sie diese durch Drehen der 

Verschlusskappe. Geben Sie 5 Tropfen auf die Glasplatte. 
3/ Bereiten Sie das Wurzelkanalfüllungsmaterial schrittweise vor, indem Sie der 

Flüssigkeit nach und nach Pulver hinzufügen. Mischen Sie die Paste solange, bis 
Sie eine glatte cremige Konsistenz erhalten (rund 60 Sekunden). 

4/ Alle Instrumente sind unmittelbar nach Gebrauch zu reinigen und alle 
Materialrückstände vollständig zu beseitigen. 

5/ BioRootTM RCS hat eine Verarbeitungszeit von 10 Minuten und eine maximale 
Abbindezeit von 4 Stunden.

WURZELKANALFÜLLUNG
1/ Den Wurzelkanal nach herkömmlichen endodontischen Verfahren reinigen und 

aufbereiten. 
2/ Einen Guttaperchastift abmessen und die ermittelte Arbeitslänge festlegen. 
3/ Trocknen Sie den Wurzelkanal mit Papierspitzen.
4/ Bereiten Sie BioRoot TM RCS gemäß der o. g. Anleitung vor.
5/ Benetzen Sie die Wurzelkanalwände mit BioRoot TM RCS unter Verwendung von 

Papier- oder Guttaperchaspitzen.
6/ Für die Obturation benetzen Sie zuerst den Guttaperchastift (Single-Cone-Technik) 

bzw. die Guttaperchastifte (laterale Kondensation) mit BioRootTM RCS und setzen 
diese dann auf die ermittelte Arbeitslänge ein.

7/ Überprüfen Sie die Qualität der Obturation anhand einer Röntgenkontrollaufnahme. 
8/ Verwenden Sie ein heißes Instrument, um hervorstehende Guttaperchastifte 

abzutrennen.
9/ Führen Sie die restaurative Versorgung mit herkömmlichen provisorischen 

Füllungsmaterialien durch.
10/ Ein Stiftaufbau sollte erst nach der kompletten Aushärtung von BioRoot TM RCS,  

d. h. zwischen 1 Woche und 1 Monat, durchgeführt werden.
Zur Überprüfung sollte eine Röntgenkontrollaufnahme durchgeführt werden, die die 
Wurzelspitze und periapikale Umgebung klar und eindeutig (3 bis 5 mm) abbildet. 

ENTFERNUNG VON BioRoot TM RCS 
BioRoot TM RCS wird in Verbindung mit Guttaperchaspitzen verwendet und kann daher 
unter Einsatz von herkömmlichen Techniken entfernt werden.

WARNHINWEISE & VORSICHTSMASSNAHMEN 
- Vergewissern Sie sich, dass der Kofferdam sorgfältig an den zu behandelnden 

Zahn gelegt ist.
- Bei einem weiten Foramen apicale wird empfohlen, vor der Wurzelkanalfüllung 

eine Apexifikation durchzuführen.

AUFBEWAHRUNG
Trocken lagern
Einzeldosen Flüssigkeit müssen nach dem Öffnen aufgebraucht werden. Materialreste 
entsorgen.
Das Pulver nach dem Öffnen innerhalb von 6 Monaten aufbrauchen.

PACKUNGSEINHEIT
- 1 Flasche mit 15 g Pulver
- 35 Einzeldosen Flüssigkeit 
- 1 Dosierlöffel

Nur für den zahnärztlichen Gebrauch

IT
COMPOSIZIONE
Polvere a base di silicato tricalcico, ossido di zirconio e Povidone. 
Soluzione acquosa di cloruro di calcio e policarbossilato.

PROPRIETÀ
BioRoot TM RCS è un sigillante minerale bioattivo del canale radicolare, nato 
dall’innovativa piattaforma “Active Biosilicate Technology” brevettata da Septodont che 
offre:
• Elevata purezza minerale e formulazione senza monomeri 
• Formazione di idrossiapatite nell’interfaccia di sigillatura dei denti e mineralizzazione 

della struttura dentinale 
• Proprietà antimicrobiche
• Resistenza alle microinfiltrazioni
• Radiopacità 
• Facilità di manipolazione
• Removibilità 
BioRoot TM RCS può essere considerato totalmente sicuro e senza possibilità di 
interazione con il campo di risonanza magnetica.
BioRoot TM RCS è adatto all’uso in gravidanza.

PROPRIETÀ
• BioRoot TM RCS è altamente biocompatibile e riduce il rischio di reazioni tissutali 

avverse 
• BioRoot TM RCS stimola il processo osseo fisiologico e la mineralizzazione della 

struttura dentinale. BioRoot TM RCS crea quindi un ambiente favorevole alla 
guarigione periapicale 

• BioRoot TM RCS previene la crescita batterica causa di insuccesso clinico 
• La cristallizzazione di BioRoot TM RCS sigilla accuratamente i tubuli dentinali 
• BioRoot TM RCS può essere agevolmente rimosso dal canale radicolare in caso di 

nuovo trattamento 

INDICAZIONI
Otturazione permanente del canale radicolare in combinazione con punte di guttaperca 
in polpa viva o necrotica o dopo una procedura di retreatment.
BioRoot TM RCS è adatto all’uso con la tecnica del cono singolo o della condensazione 
laterale a freddo.

CONTROINDICAZIONI E LIMITAZIONI D’USO
Allergia ad uno dei componenti. 

EFFETTI INDESIDERABILI
Nessun effetto indesiderabile noto. 

ISTRUZIONI PER LA MISCELAZIONE
La miscela deve essere preparata estemporaneamente.
1/ Raccogliere la polvere con il misurino fornito in dotazione. Mettere un misurino raso 

di polvere sulla piastra di miscelazione. 
2/ Staccare un flacone monodose di soluzione. Ruotare il tappo per aprire. Versare  

5 gocce del flacone monodose sulla piastra di miscelazione.
3/ Preparare il sigillante del canale radicale aggiungendo progressivamente polvere 

al liquido. Miscelare fino ad ottenere una pasta omogenea (circa 60 secondi). Una 
volta ottenuta una consistenza liscia e cremosa, non incorporare eventuale polvere 
rimanente nel liquido.

4/ Lavare immediatamente gli strumenti per eliminare il materiale residuo. 
5/ BioRoot TM RCS ha un tempo di attività minimo di 10 minuti e un tempo di posa 

massimo di 4 ore.

INSERIMENTO NEL CANALE RADICALE
1/ Effettuare la pulizia del canale radicale e la procedura di modellamento seguendo le 

procedure endodontiche standard.
2/ Scegliere un cono master di guttaperca standard e accertarsi che si adatti 

perfettamente alla lunghezza utile.
3/ Asciugare il canale con punte di carta.
4/ Preparare BioRoot TM RCS secondo le istruzioni di miscelatura.
5/ Applicare uno strato di BioRoot TM RCS sulle pareti del canale usando una punta di 

carta o di guttaperca. 
6/ Completare l’otturazione inserendo il cono master di guttaperca previamente 

rivestito di BioRoot TM RCS (tecnica del cono singolo) o più punte di guttaperca 
rivestite (tecnica della condensazione laterale).

7/ Effettuare una radiografia per valutare la qualità dell’otturazione del canale radicale.
8/ Usare uno strumento a caldo per tagliare la guttaperca in eccesso.
9/ Effettuare il ripristino temporaneo utilizzando un cemento provvisorio.
10/ Se è necessario un secondo intervento, questo deve essere effettuato dopo il 

completo indurimento di BioRoot TM RCS, vale a dire trascorso un periodo da  
1 settimana a 1 mese.

Effettuare una radiografia per verificare la permanenza di 3 - 5 mm di cemento 
all’estremità della radice.

Rimozione di BioRoot TM RCS 
Dal momento che BioRoot TM RCS è usato in combinazione con punte di guttaperca, può 
essere rimosso con le tecniche convenzionali.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D’USO
- Accertarsi della preparazione del campo operatorio in modo da isolare la zona di 

lavoro.
- In caso di forame apicale ampio, l’otturazione del canale radicale deve essere 

preceduta da apecificazione.

CONSERVAZIONE
Conservare in un luogo asciutto.
I flaconi monouso devono essere utilizzati subito dopo l’apertura. Il materiale rimanente 
deve essere eliminato.
La polvere deve essere usata entro 6 mesi dall’apertura.

PRESENTAZIONE
- 1 bottiglia da 15 g di polvere
- 35 flaconi di liquido monodose
- 1 misurino

Riservato all’uso professionale in odontoiatria

PT
COMPOSIÇÃO
Pó à base de silicato tricálcico, óxido de zircónio e Povidone. 
Solução aquosa de cloreto de cálcio e policarboxilato. 

PROPRIEDADES
BioRoot TM RCS é um selante de canal radicular mineral bioativo com base na 
inovadora tecnologia química de micro agregados de patente Septodont, “Active 
Biosilicate Technology” que oferece:
• Elevada pureza mineral e formulação sem monómeros 
• Formação hidroxiapatite na interface dente/selante e mineralização da estrutura 

da dentina 
• Propriedades antimicrobianas 
• Resistência ao micro vazamento 
• Radiopacidade 
• Facilidade de manuseamento 
• Retração 
BioRoot TM RCS pode ser considerado totalmente seguro em RM, sem qualquer 
potencial de interação com o campo magnético. 
BioRoot TM RCS é adequado para utilização durante a gravidez. 

CARACTERÍSTICAS
• BioRoot TM RCS é altamente biocompatível e reduz o risco de reações tecidulares 

adversas 
• BioRoot TM RCS estimula o processamento e mineração óssea da estrutura da 

dentina. BioRoot TM RCS cria assim um ambiente favorável para cicatrização 
peri-apical. 

• BioRoot TM RCS impede o crescimento bacteriano causador de falhas clínicas. 
• A cristalização de BioRoot TM RCS cria uma obturação consistente no interior dos 

túbulos de dentina 
• BioRoot TM RCS pode ser facilmente retirado do canal radicular, em caso de 

necessidade de novo tratamento. 

INDICAÇÕES
Obturação definitiva de canais radiculares, em combinação com pontos de 
guta-percha, em casos de polpa vital ou necrótica ou após um novo tratamento. 
BioRoot TM RCS é adequado para utilização em técnica de cone simples ou de 
condensação lateral fria.

ADVERTÊNCIAS E CONTRAINDICAÇÕES 
Alergia a um dos componentes. 

EFEITOS INDESEJÁVEIS
Não se conhecem quaisquer efeitos indesejáveis. 

INSTRUÇÕES QUANTO À MISTURA
A mistura deve ser feita extemporaneamente. 
1/ Recolher o pó com a colher fornecida na embalagem. Deitar uma colher rasa de 

pó no tabuleiro de mistura. 
2/ Destacar um cartucho de dose única de solução de mistura. Rodar a tampa para 

abrir. Deitar 5 gotas do cartucho no tabuleiro de mistura.
3/ Preparar o selante de canal radicular, adicionando progressivamente pó ao líquido. 

Misturar até obter uma pasta macia (cerca de 60 segundos). Logo que obtenha uma 
consistência suficiente cremosa e macia, não incorpore mais pós no líquido

4/ Lavar e limpar imediatamente os instrumentos para eliminar qualquer material 
residual. 

5/ BioRoot TM RCS tem um tempo de atuação de 10 minutos e um tempo de fixação 
máximo de 4 horas. 

COLOCAÇÃO NO CANAL RADICULAR
1/ Efetuar o processo de limpeza e modelação do canal radicular de acordo com as 

normas standard de endodontia. 
2/ Selecionar o cone de guta-percha estandardizado e verificar se encaixa 

devidamente na área de trabalho. 
3/ Secar o canal com pontas de papel. 
4/ Preparar BioRoot TM RCS de acordo com as instruções de mistura acima descritas. 
5/ Aplicar uma camada de BioRoot TM RCS no canal, utilizando uma ponta de papel 

ou a ponta de guta-percha. 
6/ Completar a obturação inserindo o cone principal de guta-percha previamente 

revestido com BioRoot TM RCS (técnica de cone único) ou várias pontas de 
guta-percha (técnica de condensação lateral).

7/ Determinar a qualidade da obturação do canal radicular por meio de radiografia.
8/ Usar um instrumento quente para aparar a guta-percha extravasante. 
9/ Efetuar um restauro temporário utilizando qualquer material de obturação 

temporário. 
10/ Se for necessária uma colocação posterior, ela deve ser efetuada após o 

endurecimento completo do BioRoot TM RCS, isto é, entre 1 semana e 1 mês. 
Deve fazer-se uma radiografia para verificar a persistência de 3 a 5 mês de obturação 
da raiz apical. 

REMOÇÃO DE BioRoot TM RCS 
Dado que BioRoot TM RCS é utilizado em combinação com pontas de guta-percha, 
pode ser retirado utilizando quaisquer técnicas de remoção convencionais. 

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
- Assegurar que o dique de borracha está devidamente posicionado para isolar 

completamente o campo de intervenção. 
- Em caso de grande forâmen apical, uma apexificação da raiz deverá preceder a 

obturação do canal radicular. 

CONSERVAÇÃO
Guardar em local seco. 
Os cartuchos de dose única devem ser utilizados imediatamente após a abertura. 
Qualquer material restante deverá ser eliminado. 
Usar o pó no prazo de 6 meses depois de aberto. 

APRESENTAÇÃO
- 1 frasco de pó, 15 g 
- 35 cartuchos de dose única líquida
- 1 colher

Reservado para uso profissional dentário 
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SAMENSTELLING
Poeder op basis van tricalciumsilicaat, zirconiumoxide en povidone. 
Waterige oplossing van calciumchloride en polycarboxylaat.

EIGENSCHAPPEN
BioRoot TM RCS is een bioactieve minerale wortelkanaal sealer op basis van Septodont 
gepatenteerde en innovatieve minerale micro-aggregaatchemie “Active Biosilicate Technology”, 
met volgende eigenschappen:
• Hoge minerale zuiverheid en monomeervrije formule
• Hydroxyapatietvorming op de interface sealer/tand en mineralisatie van de dentinaire 

structuur 
• Antimicrobiële eigenschappen 
• Resistent tegen microlekkage 
• Radiopaciteit 
• Eenvoudig te hanteren 
• Herbandeling is mogelijk 
BioRoot TM RCS kan volledig MR-veilig beschouwd worden zonder potentieel voor interactie 
met het MR-veld.
BioRoot TM RCS mag tijdens de zwangerschap gebruikt worden.

PERFORMANTIE 
• BioRoot TM RCS is sterk biocompatibel en vermindert het risico op ongewesnte 

weefselreacties 
• BioRoot TM RCS stimuleert het fysiologisch botproces en de mineralisatie van de dentinaire 

structuur. BioRoot TM RCS creëert daarom een gunstige omgeving voor periapicale 
genezing 

• BioRoot TM RCS voorkomt bacteriële groei die leidt tot klinisch falen 
• De kristallisatie van BioRoot TM RCS in de dentaire tubuli creëert een hechte sealing 
• BioRoot TM RCS kan gemakkelijk verwijderd worden uit het wortelkanaal als  herbehandeling 

vereist is 

INDICATIES
Permanente wortelkanaalvulling in combinatie met gutta-percha punten in gevallen van vitale of 
necrotische pulpa, of in het kader van een herbehandeling.
BioRoot TM RCS is geschikt voor gebruik met de single-cone techniek of koude laterale 
condensatie.

CONTRA-INDICATIE & VOORZORGSMAATREGEL
Allergie voor één van de bestanddelen. 

BIJWERKINGEN
Geen gekende bijwerkingen. 

MENGINSTRUCTIES
Het mengsel moet op het moment van gebruik gemaakt worden.
1/ Neem het poeder met de maatlepel die zich in de verpakking bevindt. Leg één afgestreken 

maatlepel poeder op het mengvlak. 
2/ Maak een enkelvoudige dosisflacon mengoplossing los. Draai de dop om te openen. 

Druppel 5 druppels uit de enkelvoudige dosisflacon op het mengvlak.
3/ Maak de wortelkanaalvulling klaar door geleidelijk aan poeder aan de vloeistof toe te 

voegen. Meng tot u een smeuïge pasta krijgt (ongeveer 60 seconden). Voeg geen resterend 
poeder meer toe aan de vloeistof van zodra een smeuïge, romige consistentie is verkregen.

4/ Spoel en reinig de instrumenten onmiddellijk om eventuele resten te verwijderen. Om te 
voorkomen dat deze zouden uitharden op de instrumenten.

5/ BioRoot TM RCS heef een minimale werkingsduur van 10 minuten en een maximale 
uithardingstijd van 4 uur.

PLAATSING IN HET WORTELKANAAL
1/ Prepareer en reinig het wortelkanaal en met behulp van standaard endodontische 

procedures.
2/ Kies een gestandaardiseerde gutta-percha hoofdkegel en controleer de aanpassing aan de 

werklengte.
3/ Droog het kanaal met papierpunten.
4/ Maak BioRoot TM RCS klaar volgens de hierboven vermelde menginstructies.
5/ Breng een laagje BioRootTM RCS aan op de kanaalwanden met behulp van een papierpunt 

of de gutta-percha punt. 
6/ Vervolledig de obturatiedoor de gutta-percha hoofdkegel, waarop eerst een laagje BioRootTM 

RCS (enkelvoudige membraantechniek) is aangebracht, in te brengen of door verschillende 
gecoate gutta-percha punten in te brengen (laterale condensatietechniek).

7/ Evalueer de kwaliteit van de wortelkanaalvulling met een radiografie.
8/ Gebruik een warm instrument om de uitstekende gutta-percha af te snijden.
9/ Voer een tijdelijke restauratie uit met behulp van om het even welk tijdelijk vulmateriaal.
10/ Als de plaatsing van een stift vereist is, moet deze uitgevoerd worden na volledige 

uitharding van BioRoot TM RCS, d.w.z. tussen 1 week en 1 maand.
Er moet een radiografie genomen worden om persistentie van 3 tot 5 mm van de apicale 
wortelvulling vast te stellen.

BioRoot TM RCS DESOBTUREREN
Omdat BioRoot TM RCS in combinatie met gutta-percha punten gebruikt wordt, kan het 
verwijderd worden met behulp van conventionele verwijderingstechnieken.

WAARSCHUWINGEN & VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK
- Controleer of de rubberdam goed aangebracht is zodat het operatieveld volledig 

geïsoleerd is.
- Bij een groot apicaal foramen moet een apexificatie van de wortel voorafgaan aan de 

wortelkanaalvulling.

BEWARING
Droog bewaren.
Enkelvoudige dosisflacons moeten onmiddellijk na het openen gebruikt worden. Eventueel 
overblijvend materiaal moet weggegooid worden.
Gebruik het poeder binnen 6 maanden na de eerste opening.

VERPAKKING
- 1 fles met 15 g poeder
- 35 enkelvoudige dosisflacons met vloeistof
- 1 maatlepel

Voorbehouden voor professioneel tandheelkundig gebruik
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SKŁAD
Proszek na bazie krzemianu trójwapniowego, tlenku cyrkonu i powidonu. 
Roztwór wodny chlorku wapnia i polikarboksylanu.

WŁAŚCIWOŚCI
BioRootTM RCS to bioaktywny, mineralny uszczelniacz kanałów korzeniowych zęba na bazie 
opatentowanej przez SEPTODONT innowacyjnej technologii mineralnego, chemicznego 
mikro-uszczelniania pod nazwą “Aktywna technologia biokrzemianowa”, która charakteryzuje 
się następującymi właściwościami:
• Wysoka czystość mineralna i skład  bez monomerów 
• Tworzenie hydroksyapatytu w miejscu połączenia ząb-uszczelniacz i mineralizacja 

struktury zębiny 
• Właściwości przeciwbakteryjne 
• Odporność na mikroprzeciek
• Nieprzepuszczalność dla promieni rentgenowskich
• Łatwość użycia
• Możliwość usunięcia z kanału podczas powtórnego leczenia  
BioRoot TM RCS może być uważany za całkowicie bezpieczny podczas badań metodą 
rezonansu magnetycznego i nie posiada żadnego potencjału interakcji z polem magnetycznym.
BioRoot TM RCS może być stosowany podczas ciąży.

ZALETY
• BioRoot TM RCS charakteryzuje się wysoką biokompatybilnością i zmniejsza ryzyko 

niekorzystnej reakcji tkanek.
• BioRoot TM RCS stymuluje procesy fizjologiczne kości oraz mineralizację struktury zębiny. 

W związku z powyższym, zastosowanie BioRoot TM RCS stwarza  korzystne warunki do 
leczenia tkanek w okolicy wierzchołkowej.

• BioRoot TM RCS zapobiega rozwojowi bakterii mogących być przyczyną powikłań 
klinicznych. 

• Krystalizacja BioRoot TM RCS tworzy hermetyczne uszczelnienie pomiędzy kanalikami 
zębiny.

• BioRoot TM RCS może zostać łatwo usunięty z kanału korzeniowego zęba, jeśli wystąpi 
konieczność ponownego leczenia.

WSKAZANIA
Stałe wypełnienie kanału korzeniowego zęba w połączeniu z ćwiekami gutaperkowymi w 
przypadku żywej lub martwej  miazgi lub po przeprowadzeniu ponownego leczenia.
BioRoot TM RCS może być stosowany w technice pojedynczego ćwieka  lub przy kondensacji 
bocznej na zimno.

PRZECIWWSKAZANIA I  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Alergia na którykolwiek składnik produktu.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Żadne działania niepożądane nie są znane. 

INSTRUKCJA  MIESZANIA
Materiał należy  przygotowywać bezpośrednio przed wypełnianiem kanału
1/ Nabrać proszku używając łyżki znajdującej się w opakowaniu. Umieścić zawartość pełnej 

łyżki  proszku na płytce do mieszania. 
2/ Oderwać jedną ampułkę z  jednorazową dawką płynu do mieszania. Przekręcić nakrętkę w 

celu otwarcia ampułki  i umieścić 5 kropel na płytce do mieszania.
3/ Przygotować  materiał do uszczelnienia kanału korzeniowego, stopniowo dodając proszek 

do płynu. Mieszać aż do uzyskania pasty o gładkiej konsystencji (około 60 sekund). 
 W momencie uzyskania gładkiej, kremowej konsystencji, nie należy dodawać więcej 

proszku do płynu.
4/ Użyte instrumenty dentystyczne należy natychmiast spłukać i umyć, aby usunąć 

jakiekolwiek  pozostałości materiału.
5/ Minimalny czas pracy  BioRoot TM RCS to 10 minut, a maksymalny czas wiązania - 

4 godziny.

UMIESZCZANIE W KANALE KORZENIOWYM  ZĘBA
1/ Wyczyścić i ukształtować kanał korzeniowy zęba stosując standardowe procedury 

endodontyczne.
2/ Wybrać standaryzowany główny ćwiek gutaperkowy i sprawdzić jego przyleganie na pełnej 

długości roboczej.
3/ Wysuszyć kanał za pomocą sączków papierowych.
4/ Przygotować materiał BioRoot TM RCS zgodnie z opisaną powyżej instrukcją mieszania.
5/ Pokryć ściany kanału korzeniowego przygotowana pastą BioRoot TM RCS  używając sączka 

papierowego lub gutaperki. 
6/ Zakończyć wypełnianie kanału korzeniowego, umieszczając główny ćwiek gutaperkowy, 

pokryty wcześniej pastą BioRoot TM RCS (technika pojedynczego ćwieka) lub kilka ćwieków 
gutaperkowych również pokrytych pastą BioRoot RCS (technika kondensacji bocznej).

7/ Sprawdzić radiologicznie jakość uszczelnienia kanału korzeniowego. 
8/ Używając gorącego narzędzia usunąć wystającą część gutaperki.
9/ Odbudować tymczasowo, używając dowolnego tymczasowego materiału.
10/ Jeżeli konieczne jest zamocowanie w kanale wkładu koronowo-korzeniowego, materiał 

można usunąć dopiero po całkowitym stwardnieniu BioRoot TM RCS, to jest po upływie od  
1 tygodnia do 1 miesiąca.

Wówczas należy wykonać zdjęcie rentgenowskie w celu sprawdzenia, czy część wierzchołkowa 
kanału na długości od 3 do 5 mm jest wypełniona.

USUWANIE  BioRoot TM RCS
Ponieważ  BioRoot TM RCS jest stosowany w połączeniu z gutaperką, może on być usuwany za 
pomocą konwencjonalnych, zwyczajowo stosowanych metod.

OSTRZEŻENIA I WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE STOSOWANIA 
PRODUKTU
- Upewnić się, czy koferdam został umieszczony prawidłowo, aby kompletnie odizolować 

miejsce zabiegu.
- W przypadku szerokiego otworu stożkowego, przed wypełnieniem kanału korzeniowego 

zęba należy przeprowadzić apeksyfikację. 

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w suchym miejscu.
Płyn należy zużyć natychmiast po otwarciu jednorazowego pojemnika. Jakiekolwiek pozostałości 
materiału muszą zostać usunięte.
Proszek należy zużyć w ciągu 6 miesięcy od pierwszego otwarcia.

DOSTĘPNE OPAKOWANIE
- 1 buteleczka  z 15 g proszku
- 35 jednorazowych pojemników z płynem
- 1 łyżka

Wyłącznie do profesjonalnego stosowania w praktyce dentystycznej

EL
ΣΥΝΘΕΣΗ
Σκόνη με βάση το πυριτικό ασβέστιο, το οξείδιο του ζιρκονίου και την ποβιδόνη. 
Υδατικό διάλυμα χλωριούχου ασβεστίου και πολυκαρβονικού άλατος.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Το BioRoot TM RCS είναι μια βιοενεργή ορυκτή ουσία σφραγίσματος ρίζας δοντιού 
με βάση την πατενταρισμένη και καινοτομική ορυκτή μικροσυσσωματική χημεία της 
Septodont “Τεχνολογία Ενεργού Βιοπυριτίου” η οποία προσφέρει:
• Υψηλή ορυκτή καθαρότητα και σύνθεση χωρίς μονομερή 
• Σχηματισμός ορθοφωσφορικού ασβεστίου στην επιφάνεια επαφής μεταξύ δοντιού 

και ουσίας σφραγίσματος και ορυκτοποίηση της οδοντονικής δομής 
• Αντιμικροβιακές ιδιότητες 
• Αντοχή στις μικροδιαρροές 
• Αδιαπερατότητα στην ακτινοβολία 
• Εύκολος χειρισμός 
• Αφαιρέσιμο 
Το BioRoot TM RCS μπορεί να θεωρηθεί εντελώς ασφαλές στο μαγνητικό συντονισμό με 
καμία πιθανότητα αλληλοεπίδρασης με το πεδίο μαγνητικού συντονισμού.
Το BioRoot TM RCS είναι κατάλληλο για χρήση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
• Το BioRoot TM RCS είναι απόλυτα βιοσυμβατό και μειώνει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων 

ενεργειών στον ιστό
• Το BioRoot TM RCS διεγείρει την φυσιολογική διεργασία του οστού και την 

ορυκτοποίηση της οδοντινικής δομής. Συνεπώς, το BioRoot TM RCS δημιουργεί 
ευνοϊκό περιβάλλον για την ακροριζική επούλωση 

• Το BioRoot TM RCS αποτρέπει την ανάπτυξη βακτηριδίων η οποία οδηγεί σε κλινικές 
αποτυχίες 

• Η κρυσταλλοποίηση του BioRoot TM RCS δημιουργεί γερό σφράγισμα εντός των 
οδοντονικών σωλήνων 

• Το BioRoot TM RCS μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα από τη ρίζα του δοντιού αν απαιτηθεί 
απομάκρυνση 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Μόνιμο σφράγισμα ρίζας δοντιού σε συνδυασμό με γουταπέρκα σε ραβδία σε 
περιπτώσεις ζωτικού ή νεκρωτικού πολφού ή μετά από διαδικασία αφαίρεσης.
Το BioRoot TM RCS είναι κατάλληλο για χρήση στη θερμή τεχνική ή την τεχνική της 
ψυχρής πλάγιας συμπύκνωσης κώνων.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ
Αλλεργία σε ένα από τα συνθετικά στοιχεία. 

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Καμία γνωστή ανεπιθύμητη ενέργεια. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΙΞΗ 
Η ανάμιξη πρέπει να γίνεται πρόχειρα.
1/ Πάρτε τη σκόνη με το κουτάλι το οποίο περιλαμβάνεται μέσα στο κουτί. Τοποθετήστε 

μια κοφτή κουταλιά σκόνης στην επιφάνεια ανάμιξης. 
2/ Αποσπάστε ένα περιέκτη μιας δόσης διαλύματος ανάμιξης. Συστρέψτε το καπάκι για 

να ανοίξει. Ρίξτε 5 σταγόνες από τον περιέκτη μιας δόσης στην επιφάνεια ανάμιξης.
3/ Προετοιμάστε την ουσία σφραγίσματος  ρίζας δοντιού προσθέτοντας σταδιακά σκόνη 

στο υγρό. Αναμίξτε μέχρι να πετύχετε ένα λείο πολτό (περίπου 60  δευτερόλεπτα). 
Μόλις επιτευχθεί λεία, κρεμώδης σύσταση, σταματήστε να ενσωματώνετε τυχόν 
υπολειπόμενη σκόνη στο υγρό.

4/ Ξεπλύνετε αμέσως και καθαρίστε τα όργανα για να αφαιρέσετε τυχόν υπολειμματικό 
υλικό. 

5/ Το BioRoot TM RCS έχει ελάχιστο χρόνο επεξεργασίας 10 λεπτά και μέγιστο χρόνο 
τήξης 4 ώρες.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗ ΡΙΖΑ ΔΟΝΤΙΟΥ
1/ Εκτελέστε την διαδικασία καθαρισμού και διαμόρφωσης της ρίζας του δοντιού με 

κανονικές ενδοδοντικές διαδιασίες.
2/ Επιλέξτε ένα τυποποιημένο κύριο κώνο γουταπέρκας και βεβαιωθείτε ότι ταιριάζει 

άνετα στο ωφέλιμο μήκος.
3/ Στεγνώστε την κοιλότητα με χαρτί σε ραβδία.
4/ Προετοιμάστε το BioRoot TM RCS σύμφωνα με τις οδηγίες ανάμιξης που 

αναγράφονται παραπάνω.
5/ Εφαρμόστε επίστρωση BioRoot TM RCS στα τοιχώματα της κοιλότητας 

χρησιμοποιώτας χαρτί σε ραβδία ή γουταπέρκα σε ραβδία. 
6/ Ολοκληρώστε το σφράγισμα εισάγοντας τον κύριο κώνο γουταπέρκας αφού 

προηγουμένως τον επιστρώσετε με BioRoot TM RCS (τεχνική ενός κώνου) ή πολλών 
επιστρωμένων ραβδίων γουταπέρκας (τεχνική πλάγιας συμπύκνωσης κώνων). 

7/ Αποτιμήστε την ποιότητα του σφραγίσματος ρίζας δοντιού με ακτινογραφία.
8/ Χρησιμοποιήστε ζεστό εργαλείο για να αποκόψετε την γουταπέρκα που προεξέχει.
9/ Διενεργήστε την προσωρινή αποκατάσταση με οιοδήποτε προσωρινό υλικό 

πλήρωσης.
10/ Αν χρειαστεί εμφύτευμα μετά το σφράγισμα, αυτό θα πρέπει να γίνεται μετά από 

πλήρη σκλήρυνση του BioRoot TM RCS, δηλαδή από 1 εβδομάδα έως 1 μήνα.
Θα πρέπει να διενεργείται ακτινογραφία, για να διαπιστώνεται η ανθεκτικότητα 3 έως 
5 mm σφραγίσματος ρίζας δοντιού.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ BioRoot TM RCS
Επειδή BioRoot TM RCS χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με γουταπέρκα  σε ραβδία, μπορεί 
να αφαιρεθεί με συμβατικές τεχνικές αφαίρεσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
- Βεβαιωθείτε ότι ο αγκτήρας είναι κατάλληλα τοποθετημένος ούτως ώστε να 

απομονωθεί πλήρως το χειρουργικό πεδίο.
- Σε περίπτωση φαρδιού ακρορριζικού ανοίγματος, θα πρέπει να προηγείται πλήρωση 

του ακρορριζικού ανοίγματος πριν το σφράγισμα της ρίζας του δοντιού.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ
Να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος.
Οι περιέκτες μιας δόσης πρέπει να χρησιμοποιούνται αμέσως μετά το άνοιγμα. Το τυχόν 
εναπομένον υλικό θα πρέπει να απορρίπτεται.
Χρησιμοποιήστε τη σκόνη εντός 6 μηνών από τη στιγμή που θα ανοίξετε το φυαλίδιο.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
- 1 φυαλίδιο 15 g σκόνης
- 35 περιέκτες μιας δόσης υγρού
- 1 κουτάλι

Για επαγγελματική χρήση μόνο στην οδοντιατρική πράξη

BG
СЪСТАВ
Прах на базата на трикалциев силикат, циркониев окис и Повидон.
Воден разтвор на калциев хлорид и поликарбоксилат.

СВОЙСТВА
BioRoot TM RCS е запечатващ препарат за коренови канали от биоактивно минерално 
вещество, на базата на Septodont – патентована и с иновативна минерална 
микро-агрегатна химия “Активна био-силикатна технология”, която предлага:
• Висока чистота на минерала и рецептура без мономери
• Хидроксиапатитна структура на контактната повърхност между зъба и 

запечатващото вещество и минерализация на денталната структура
• Антимикробни свойства
• Устойчивост на микро утечки
• Непроницаем за рентгеновите лъчи
• Лесна употреба
• Възможност за отстраняване
BioRoot TM RCS може да се счита за напълно безопасен при магнитен резонанс, без 
никакви потенциални взаимодействия с магнитно-резонансното поле.
BioRoot TM RCS е подходящ за употреба по време на бременност.

ФУНКЦИНАЛНИ ПАРАМЕТРИ
• BioRoot TM RCS е биосъвместим във висока степен и намалява риска от 

неблагоприятни ефекти върху тъканите.
• BioRoot TM RCS стимулира костните физиологични процеси и минерализацията на 

денталната структура. Следователно, BioRoot TM RCS създава благоприятна среда 
за периапикалното заздравяване.

• BioRoot TM RCS предотвратява бактериален растеж, който води до клинични 
проблеми

• Кристализацията на BioRoot TM RCS създава плътно уплътнение в дентинните 
каналчета.

• BioRoot TM RCS може лесно да се отстрани от коренния канал, когато се налага 
повторно лечение.

ПОКАЗАНИЯ
Постоянно запълване на коренов канал в комбинация с тампони с гута-перча при 
случаи на витална или некротична пулпа или след процедура за повторно лечение.
BioRoot TM RCS е подходящ за употреба при техниката с един конус или студена 
странична кондензация.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
Алергия към един от компонентите.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ
Не са известни неблагоприятни въздействия.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СМЕСВАНЕ
Сместа трябва да се приготви непосредствено преди употреба.
1/ Вземете прах с лъжичката, поставена в кутията. Поставете равна лъжичка прах 

върху смесителна подложка.
2/ Откъснете контейнер за смесване на единична доза разтвор. Завъртете, за да 

отворите. Изсипете 5 капки от контейнера за единична доза върху смесителната 
подложка.

3/ Подгответе запечатващия препарат за кореновия канал, като прогресивно 
добавяте прах към течността. Смесвайте, докато получите гладка паста (за около 
60 секунди). Щом получите гладка, кремообразна смес, спрете да добавяте от 
останалия прах към течността.

4/ Незабавно промийте и почистете инструментите, за да отстраните остатъците от 
материала.

5/ BioRoot TM RCS има минимално време за работа 10 минути и максимално време за 
втвърдяване 4 часа.

ПОСТАВЯНЕ В КОРЕНОВИЯ КАНАЛ
1/ Почистете кореновия канал и оформете, като използвате стандартните 

ендодонтски процедури.
2/ Изберете стандартизиран мастър конус за гута-перча и проверете дали приляга 

плътно по работната дължина.
3/ Изсушете канала с хартиени тампони.
4/ Подгответе BioRoot TM RCS в съответствие с гореспоменатите инструкции за 

смесване.
5/ Положете слой от BioRoot TM RCS върху стените на канала, като използвате или 

хартиено тампон, или тампон с гута-перча.
6/ Завършете обтурацията, като поставите мастър конус за гута-перча с предварително 

поставеното покритие от BioRoot TM RCS (техника с единичен конус) или няколко 
тампона с гута перча с покритие (техника на странична кондензация).

7/ Оценете качеството на запълване на кореновия канал с радиограф.
8/ Използвайте горещ инструмент за разделяне на стърчаща гута-перча.
9/ Направете временно възстановяване, като използвате някой от материалите за 

временно запълване.
10/ Ако се налага поставяне на щифт, това трябва да стане след пълното втвърдяване 

на BioRoot TM RCS, т.е. в рамките на период от 1 седмица до 1 месец.
Направете радиография за проверка на здравината на апикалната пломба на канала 
на дълбочина от 3 до 5 mm.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА BioRoot TM RCS
И тъй като BioRoot TM RCS се използва в комбинация с тампони с гута-перча, препаратът 
може да бъде отстранен, като се използват конвенционалните техники за отстраняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА
- Уверете се, че гумената яка е правилно поставена, така че да изолира работното 

поле.
- В случай на широк апикален форамен, апексификацията на кореновия канал 

трябва да предшества запълването на кореновия канал.

КОНСЕРВАЦИЯ
Да се съхранява на сухо място.
контейнерите за единични дози трябва да се използват непосредствено след отваряне. 
Останалият материал трябва да се изхвърли.
Използвайте праха до 6 месеца след първоначалното му отваряне.

ОПАКОВКА
- 1 бутилка с 15 g прах
- 35 контейнера с течност с еднокатни дози
- 1 лъжичка

Само за професионална стоматологична употреба

CS
SLOŽENÍ
Prášek na bázi křemičitanu trojvápenatého, oxidu zirkoničitého a povidonu.
Vodní roztok chloridu vápenatého a polykarboxylátu.

VLASTNOSTI
BioRoot TM RCS je bioaktivní minerální výplň kořenového kanálku, jejímž základem 
je patentovaná a inovativní minerální chemická látka s mikroagregátovou strukturou 
společnosti Septodont “Active Biosilicate Technology”, která nabízí:
• složení s vysokou minerální čistotou bez monomerů 
• tvorbu hydroxyapatitu v místě kontaktu výplně se zubem a mineralizaci struktury dentinu 
• antimikrobiální vlastnosti 
• odolnost vůči mikronetěsnostem 
• rentgenkontrastnost 
• snadnou manipulaci 
• možnost opakovaného ošetření 
BioRoot TM RCS se považje za zcela bezpečný při používání s vyšetřením magnetickou 
rezonancí a nemá žádný potenciál vzájemně se ovlivňovat s polem MR.
BioRoot TM RCS se může používat u těhotných žen.

PARAMETRY 
• BioRoot TM RCS je vysoce biokompatibilní a snižuje riziko nežádoucích tkáňových reakcí 
• BioRoot TM RCS stimuluje fyziologické kostní procesy a mineralizaci struktury dentinu. 
• BioRoot TM RCS proto vytváří příznivé podmínky pro periapikální hojení 
• BioRoot TM RCS brání růstu bakterií, které vede ke klinickému selhání 
• BioRoot TM RCS díky krystalizaci vytváří utěsňující výplň v dentinových kanálcích 
• BioRoot TM RCS lze z kořenového kanálku snadno odstranit, pokud je nutné opakované 

ošetření 

INDIKACE
Permanentní výplň kořenového kanálku v kombinaci s gutaperčovými čepy u případů s živou 
nebo nekrotickou pulpou nebo po opakovaném ošetření.
BioRoot TM RCS je vhodný pro použití s metodou centrálního čepu nebo s metodou laterální 
kondenzace za studena.

KONTRAINDIKACE & UPOZORNĚNÍ
Alergie na jakoukoliv složku. 

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Nejsou známy žádné nežádoucí účinky. 

POKYNY PRO SMÍCHÁNÍ
Smíchání musí být provedeno magistraliter.
1/ Odeberte prášek lžičkou přiloženou v balení. Vložte rovnou lžičku prášku do míchací 

nádobky. 
2/ Oddělte zásobník s jednou dávkou míchacího roztoku. Víčko otevřete krouživým pohybem. 

Nakapejte 5 kapek ze zásobníku s jednou dávkou do míchací nádobky.
3/ Připravte výplň kořenového kanálku postupným přidáváním prášku a tekutiny. Míchejte, 

dokud nevznikne jemná pasta (asi 60 sekund). Jakmile je dosaženo hladké, krémové 
konzistence, nepřidávejte zbývající prášek do tekutiny.

4/ Ihned opláchněte a očistěte nástroje, aby se odstranil veškerý zbývající materiál. 
5/ Minimální pracovní čas BioRoot TM RCS je 10 minut a maximální doba pro úpravu je 

4 hodiny.

PLNĚNÍ KOŘENOVÉHO KANÁLKU
1/ Čištění a vytvarování kanálku proveďte standardními endodontickými postupy.
2/ Vyberte standardizovaný centrální gutaperčový čep a ověřte, zda se pohodlně vejde do 

pracovní délky.
3/ Vysušte kanálek papírovými čepy.
4/ Připravte BioRoot TM RCS podle výše uvedených pokynů pro smíchání.
5/ Naneste BioRoot TM RCS na stěny kořenového kanálku pomocí papírového nebo 

gutaperčového čepu. 
6/ Dokončete výplň vložením centrálního gutaperčového čepu, na který předem naneste 

BioRoot TM RCS, (metoda centrálního čepu) nebo několik gutaperčových čepů s nanesenou 
výplní (metoda laterální kondenzace).

7/ Ověřte kvalitu výplně kořenového kanálku pomocí rentgenu.
8/ K upálení čepů použijte horký nástroj.
9/ Proveďte dočasné uzavření pomocí jakéhokoliv dočasného plnícího materiálu.
10/ Pokud je nutný implantát, je třeba ho provést po úplném vytvrdnutí BioRoot TM RCS, tj. po 

1 týdnu až 1 měsíci.
Je třeba provést kontrolní rentgen a ověřit perzistenci 3 až 5 mm apikální výplně kanálku.

ODSTRANĚNÍ BioRoot TM RCS 
Vzhledem k tomu, že se BioRoot TM RCS používá v kombinaci s gutaperčovými čepy, lze 
odstranit běžnými metodami.

VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ PŘI POUŽITÍ
- Zajistěte, aby byl kofferdam (rubber dam) správně umístěn a zcela izoloval operační pole.
- V případě širokého apikálního otvoru má výplni kořenového kanálku předcházet apexifikace.

UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávejte na suchém místě.
Zásobníky obsahující jednu dávku je nutné použít ihned po otevření. Veškerý zbylý materiál je 
třeba zlikvidovat.
Prášek spotřebujte do 6 měsíců po prvním otevření.

DRUH OBALU A OBSAH BALENÍ
- 1 lahvička s 15 g prášku
- 35 zásobníků tekutého obsahu určených pro jednu dávku
- 1 lžička

Jen pro odborné zubní použití

DA
OPBYGNING
Pulver baseret på tricalcium silikat, zirkonium oxid og Povidon.
Vandig opløsning af calciumchlorid og polycarboxylat.

EGENSKABER
BioRoot TM RCS er en bioaktiv mineral rodbehandlingsforsegler, som er baseret på den 
Septodont-patenterede og innovative mineralske mikro-aggregatkemi «Aktiv Biosilikat 
Teknologi», der tilbyder:
• Høj mineralrenhed og monomer-fri formulering
• Hydroxyapatit-formation ved forseglingsinterfacen og mineralisering af den dentine struktur
• Antimikrobielle egenskaber 
• Modstandsdygtighed over for mikrolækage 
• Radiopacitet 
• Let at bruge 
• Genbehandling 
BioRoot TM RCS kan anses for at være fuldstændig MR-sikker uden noget potentiale for 
interaktion med MR feltet.
BioRoot TM RCS er egnet til brug under graviditet.

YDEEVNER
•  BioRoot TM RCS er yderst biokompatibelt og reducerer risikoen for en negativ vævsreaktion
•  BioRoot TM RCS stimulerer knoglens fysiologiske proces og mineralisering af den dentine 

struktur.
•  BioRoot TM RCS skaber derfor et gunstigt miljø for periapikal helbredelse
•  BioRoot TM RCS forhindrer bakterievækst, der fører til kliniske svigt
•  BioRoot TM RCS krystallisering skaber en tæt forsegling
•  BioRoot TM RCS kan nemt fjernes fra rodkanalen, hvis en genbehandling er nødvendig

INDIKATIONER
Permanent udfyldning af rodkanaler i kombination med guttaperkapoints i vitale eller nekrotiske 
masser eller efter en genbehandlingsprocedure.
BioRoot TM RCS er egnet til anvendelse ved enkeltkegleteknik eller kold lateral kondens.

KONTRAINDIKATIONER & FORHOLDSREGLER
Allergi over for en af komponenterne.

BIVIRKNINGER
Der kendes ikke til nogen bivirkninger.

BLANDINGSINSTRUKTIONER
Blandingen skal ske uden afbrydelser.
1/ Saml pulveret med skeen, som du finder i kassen. Sæt en skefuld af pulveret på 

blandingspladen.
2/ Fjern en enkeltdosisbeholder til blandingsopløsning. Drej hætten for at åbne. Hæld 5 dråber 

fra enkeltdosisbeholderen på blandingspladen.
3/ Forbered rodkanalforsegleren ved gradvis at tilføje pulver til væsken. Bland, indtil der er 

opnået en glat masse (ca. 60 sekunder). Så snart der opnås en jævn, cremet konsistens, 
skal der ikke tilsættes mere af det resterende pulver i væsken. 

4/ Skyl straks og rengør instrumenterne for at fjerne resterende materiale.
5/ BioRoot TM RCS har en arbejdstid på mindst 10 minutter og en maksimal indstilling på 

4 timer.

ANBRINGELSE I RODKANALEN
1/ Udfør rensning af rodkanalen og formningsproceduren ved hjælp af standard endodontiske 

procedurer.
2/ Vælg den standardiserede guttaperka-kegle og kontroller, at den passer til arbejdslængden.
3/ Tør kanalen med en vatpind.
4/ Forbered BioRoot TM RCS i henhold til de ovennævnte blandingsinstruktioner.
5/ Påfør et lag BioRoot TM RCS på kanalens vægge ved hjælp af enten en vatpind eller en 

guttaperka-pind.
6/ Afslut tætning ved at indsætte guttaperka-keglen, som tidligere blev belagt med  

BioRoot TM RCS (enkeltkegleteknik) eller flere belagte guttaperka-pinde (lateral kondens 
teknik).

7/ Vurder kvaliteten af rodkanalens fyldning med et røntgenbillede.
8/ Brug et varmt instrument til at fjerne den fremspringende guttaperka.
9/ Udfør midlertidig genindførelse ved at bruge et midlertidigt fyldmateriale.
10/ Hvis en postplacering er påkrævet, skal det udføres efter fuldstændig hærdning af 

BioRoot TM RCS, dvs. mellem 1 uge og 1 måned.
Et røntgenbillede bør tages for at fastslå vedvarenheden af 3 til 5 mm af den apikale rodfyldning.

FJERNELSE AF BioRoot TM RCS
Da BioRoot TM RCS bruges i kombination med guttaperkapoints kan den fjernes ved brug af 
traditionelle teknikker.

ADVARSLER & FORHOLDSREGLER FOR BRUG
- Sørg for, at gummiet er korrekt placeret for fuldstændig isolering af driftsfeltet.
- I tilfælde af et bredt apikalt foramen, skal en apexifikation af roden udføres før rodfyldning.

OPBEVARING
Opbevares på et tørt sted.
Enkeltdosisbeholdere skal anvendes umiddelbart efter åbning. Resterende materiale skal 
kasseres.
Brug pulveret inden 6 måneder efter første åbning. 

INDHOLD
- 1 flaske med 15 g pulver
- 35 enkeltdosisbeholdere
- 1 ske

Må kun anvendes af uddannede tandlæger
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